
 
 

 

 
                                              

    
 

    

 

TFH4 - Class I – Maxflex Strips -  Nutzungshinweise – German - Ausstellung 4 10/2022                                         Seite 1 von 2 

 

Stoddard Manufacturing Company Limited 
Blackhorse Road 
Letchworth, Herts, UK, SG6 1HB 
www.stoddard.uk 
   

Stoddard ApS, Moellegade 32 
8000 Aarhus C, Denmark 

Nutzungshinweise 
Klassifizierung: Medizinprodukt der Klasse 1  – Einwegvorrichtungen 

 

 

 
MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple 
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white 
 

Grit Size FEPA Ref Size (Micron) Colour 

Coarse/Medium F180 63 Blue 

F320 29.2 Purple 

Fine/Ultra-fine F400 17.3 Pink 

F800 6.5 White 

 
 
Die Nutzungshinweise gelten nur für Medizinprodukte zum einmaligen Gebrauch und umfassen die in den 
jeweiligen Produktgruppenplänen aufgeführten Produkte. 

 
VORGESEHENE ANWENDUNG UND INDIKATIONEN  
Maxflex Strips werden vom Zahnarzt für das Finieren und Polieren von Kompositrestaurationen verwendet. 
Die Strips werden in 2 verschiedenen Strips hergestellt, die aus 4 verschiedenen Körnungen bestehen und die 
beste Leistung erbringen, wenn sie unter leichtem Druck angewendet werden. 
 
STERILISATION 

• Die Strips müssen nicht sterilisiert werden.  Die Strips sollten bis zur Verwendung in ihrer 
Originalverpackung bei Raumtemperatur aufbewahrt und vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden. 

 
LAGERUNG 
Die Strips sollten in hygienischen Ständern, Schalen oder anderen geeigneten Behältern aufbewahrt werden und 
müssen während der Lagerung vor Staub, Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt werden.  Wenn die 
Strips nicht sofort verwendet werden, sollten sie in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. 
 
ANLEITUNG  

• Deformierte Produkte dürfen nicht verwendet und müssen entsorgt werden. 

• Verwenden Sie die Strips in der richtigen Reihenfolge. Falsche Verfahren können zu einer weniger guten 
Polierqualität führen. 

• Tragen Sie eine Gesichtsmaske, um eine biologische Übertragung zu verhindern.  

• Falsche Verwendung führt zu falschen Ergebnissen und erhöht das Risiko. Diese Produkte dürfen nur 
von qualifiziertem Personal eingesetzt werden. 

• Trocken aufbewahren  

• Von Sonnenlicht fernhalten 

GMDN Code GMDN Term  Basic UDI-DI  Medical Device MD Class 

35702 Dental Abrasive Strip, single use  5051717MF02UB Maxflex Strips I 
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DRUCK 

• Übermäßiger Druck muss jederzeit vermieden werden. 

• Übermäßiger Druck kann zu einem Hitzestau führen, der den Strip beschädigen kann.  
 
Übermäßiger Druck kann zu einer Überhitzung führen, die die Pulpa verletzt.  In extremen Fällen kann das 
Instrument sogar brechen. 

 
ANLEITUNG 

1) Führen Sie den mittleren Teil (den Bereich ohne Poliermittel) des Finierstrips zwischen die Kontaktpunkte 
ein. 

2) Positionieren Sie den ausgewählten Abschnitt des Strips über der zu finierenden Kompositoberfläche. 
3) Fassen Sie beide Enden des Strips fest an und ziehen Sie das Poliermittel in einer kräftigen Hin- und 

Herbewegung über das Kompositmaterial 
4) Wiederholen Sie das Verfahren mit einer anderen Stripsorte. 
5) Entsorgen Sie den Strip. 
6) Wiederholen Sie die Schritte 1-5 mit den Polierstrips von Stoddard. 

 
ENTSORGEN SIE ABGENUTZTE INSTRUMENTE 

• Gebrochene und falsch geformte Strips können Verletzungen verursachen. 
 
SICHERHEITSMASSNAHMEN  
Diese Dentalinstrumente wurden für ihre spezifische zahnärztlich-chirurgische Anwendung entwickelt und 
hergestellt.  Falsche Anwendung kann das Gewebe verletzen, vorzeitigen Verschleiß erzeugen, das Instrument 
zerstören und den Bediener, den Patienten oder Dritte gefährden. 
 
WARNHINWEISE  
Benutzte Rotationsinstrumente sollten als kontaminiert gelten und während der Behandlung müssen 
Sicherheitsvorkehrungen bei der Bedienung getroffen werden. Es sollten Handschuhe, Augenschutz und Maske 
getragen werden. Es können andere Maßnahmen erforderlich sein, wenn bestimmte Infektions- oder 
Kreuzkontaminationsrisiken vom Patienten ausgehen. 
 
KONTRAINDIKATIONEN 

Keine bekannten Kontraindikationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Hersteller 

 
Importeur 

 
Verteiler 

 
NB-Nummer 

 

 
Datum der Fertigung 

 

 

 
Gebrauchsanweisung 

 

 

 
Menge 

 

 

 
 
Gebrauch durch 
das Datum 

 

 

 
Bevollmächtigter Vertreter 

 

 

 
Losnummer  

Augenschutz 
 

Trocken 
aufbewahren 

 

 
 

 
Medizinisches Gerät 
  

Produktreferenz 
 

Von Sonnenlicht 
fernhalten  

Nur zum einmaligen 
Gebrauch – nicht 
wiederverwenden 

 

(01)05051717145268 

UDI 

(01) GTIN / UDI-DI 
  

Eindeutige Gerätekennung 

(10) 123456 (10) PI (LOT No.) 

(17) 260920 (17) PI (Expiry Date) 


